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	Етапи впровадження
	Дата
	Посада
	Підпис
	Ім’я ПРІЗВИЩЕ

	Розробили
	12.11.2024
	Сестра медична старша 
	Олійник
	Вікторія ОЛІЙНИК

	Погодили
	13.11.2024
	Головна акушерка
	Радісна
	Ніна РАДІСНА

	
	13.11.2024
	Заступник директора з неонатології та педіатрії
	Дбайливий
	Петро ДБАЙЛИВИЙ

	Затвердили
	14.11.2024
	Директор
	Щаслива
	Олена ЩАСЛИВА



Актуалізували
	Дата
	Посада
	Підпис
	Ім’я ПРІЗВИЩЕ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. Мета і сфера застосування
1.1. Ця стандартна операційна процедура (СОП) визначає порядок вимірювання аксилярної температури тіла новонародженому та підтримування теплового ланцюжка і є обов’язковою для середнього медичного персоналу.
1.2. Процедуру виконує середній медичний персонал у палатах неонатального блоку, індивідуальних пологових залах, операційних.

2. Обладнання
Електронний термометр.

3. Особливості проведення процедури
3.1. Здійснюйте рутинне вимірювання аксилярної температури тіла в пахвовій ямці  новонародженим, які перебувають у палаті разом із матір’ю.
3.2. Використовуйте індивідуальні термометри для кожної дитини.
3.3. Дотримуйтеся клінічних нормативів частоти вимірювання температури тіла:
доношеним дітям – щонайменше два рази на добу;
[bookmark: _Hlk144884380][bookmark: _Hlk143521425]недоношеним дітям або дітям, які отримують лікування, — щонайменше чотири рази на добу.
3.4. Забезпечте новонародженому тепловий захист під час термометрії — не роздягайте його повністю.
3.5. Забезпечте належну температуру в приміщенні.
3.6. Здійснюйте термометрію новонародженим, які перебувають в інкубаторі, через віконця.
3.7. Урахуйте, що температура тіла може бути вищою в дітей, які плачуть або активно рухаються.

4. Методика проведення
4.1. Підготуйте обладнання: наконечник термометра обробіть розчином для швидкої дезінфекції та протріть дистильованою водою.
4.2. Проведіть гігієнічну обробку рук.
4.3. Покладіть новонародженого на бік або спину.
4.4. Вимірюйте аксилярну температуру тіла новонародженому, який перебуває спільно з матір’ю, у неї на руках.
4.5. Установіть кінчик термометра у верхівці пахвової ямки та щільно притисніть руку новонародженого до тулуба. Тримайте так, доки не отримаєте результат вимірювання.
4.6. Зчитайте результат вимірювання та запишіть його в листок спостереження та у форму первинної медичної документації № 097/о «Медична карта новонародженого», затверджену наказом МОЗ від 21.01.2016 № 29.
4.7. Обробіть термометр засобом для швидкої дезінфекції з дотриманням експозиції та протріть дистильованою водою.
4.8. Проведіть гігієнічну обробку рук.

5. Пов’язані документи, інструкції та інші СОПи
[bookmark: _Hlk182597479]СОП «Гігієнічна обробка рук медичного персоналу».
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Вимірювання температури тіла новонародженому  

 

Етапи  впровадження  Дата  Посада  Підпис  Ім ’ я   ПРІЗВИЩЕ  

Розроб ил и  12 . 11 .2024  Сестра медична  старша   Олійник  Вікторія ОЛІЙНИК  

Погод или  13 . 11 .2024  Головна акушерка  Радісна  Ніна  РАДІСНА  

13.11.2024  Заступник  директора  з   неонатології  та   педіатрії  Дбайли вий  Петро  ДБАЙЛИВИЙ  

Затверд или  14 . 11 .2024  Директор  Щаслива  Олена ЩАСЛИВА  

  Актуалізували  

Дата  Посада  Підпис  Ім’я   ПРІЗВИЩЕ  

    

    

    

  1.  Мета і   сфера застосування   1.1 .   Ця с тандартна операційна процедура (СОП) визнач а є   порядок вимірювання  аксилярної   температури тіла  новонароджено му   та   підтрим ування   теплового ланцюжка   і   є   обов ’ язковою   для   середн ього   медичн ого   персонал у .   1.2.   Процедуру виконує  середній медичний персонал у   п ала тах   неонатального блоку,  індивідуальн их   пологов их   зал ах ,  операційн их .     2. О бладнання   Електронний термометр.     3.  Особливості   проведення процедури   3.1.   Здійснюйте рутинне вимірювання   акс и лярної  температур и   тіла в   пахвовій ямці    новонародженим, які пере бувають у палаті разом із матір ’ ю.   3.2.   Використовуйте   індивідуальн і   термометр и   для кожної дитини.   3. 3 .   Дотримуйтеся   клінічних нормативів ч астот и   вимірювання температури тіла :   д оношеним дітям  –   щонайменше   два   рази на добу;  

